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CONDIZIONI  DEL TEST 
 

Nome della prova  Verifica dell’attività battericida di una lampada ad UV-C   

Norma applicata UNI EN ISO 17272:2020 

Produttore  FOCUS ANALYTICS S.R.L. 

Nome prodotto  SAFETY UV  

Campione  ART. LNK.W  

Lotto N.P. 

 

Modalità di espletamento della prova  

Su richiesta del committente, in data 16 aprile 2021 è stato eseguita il test sulla lampada UV denominata 

SAFETY UV seguendo le modalità di seguito indicate 
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Procedura test  

Si prepara per inoculazione di 0.5 ml una concentrazione di Stafilococco 7,8 x 106  ufc, ovvero 3.9 x 106 ufc/ml. 

In un box chiuso dal volume noto, sono state posizionate le piastrine da 5* 5 cm a 50 cm dalla lampada UV-

C. Le stesse sono state sottoposte ad irraggiamento diretto in diversi tempi di azione, ovvero per un’esposizione 

di   

x Tempo t1= 1 ora  
x Tempo t2= 2 ore  
x Tempo t3 = 3 ore  

 

Risultati ottenuti  

I risultati ottenuti sono i seguenti: 

Tempo t1 

x Esposizione diretta – centrale     5,4 x 105 ufc/ml 

x Esposizione diretta – lato sinistro  1,04 x 106 ufc/ml  

x Esposizione diretta – lato destro    8,5 x 105  ufc/ml 

 

Tempo t2 

x Esposizione diretta – centrale    2,0 x 104   ufc/ml 

x Esposizione diretta – lato sinistro  2,0 x 104   ufc/ml  

x Esposizione diretta – lato destro   2,0 x 104   ufc/ml 

 

Tempo t3 

x Esposizione diretta – centrale    2,0 x 104   ufc/ml  

x Esposizione diretta – lato sinistro  2,0 x 104   ufc/ml 

x Esposizione diretta – lato destro   2,0 x 104   ufc/ml 
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Giudizio 

Grado di disinfezione massimo ottenuto: Riduzione di 1÷2 log 

Elimina la maggior parte dei batteri, alcuni virus e alcuni funghi, ma non è in grado di uccidere i bacilli 

tubercolari o le spore batteriche. 

Frosinone, 23/04/2021 

 

  Il direttore del laboratorio 

  Dott.ssa Marta Colatosti 
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